NAVODILA ZA UPORABO
Obposteljna mizica
Koda izdelka: TableTIM

1. lzdelava

Obposteljna mizica ima kovinski okvir v obliki ¢rke C. Ima nastavljivo
plos¢o, na katero lahko polozite predmete, in kolesi z zavoro, ki
zagotavljajo mobilnost in premikanje ez posteljo.

Elementi mizice:

Okvir

. Podstavek s kolesi (2 kompleta) >
Okvir plosce

Zgornji zatic

Montazni metulj

Montazni metulj z vijakom
Vpenjalna pusa

. Vijak s podlozko (2 kompleta)
Plosca
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2. Uporaba

Obposteljna mizica, namenjena uporabi neposredno nad bolnikovo
posteljo, da se zagotovi povrsSina za prehranjevanje, branje ali pisanje v
postelji. lzdelek je zasnovan za uporabo med oskrbo v zdravstvenih
ustanovah in vdomacem okolju.

3. Montaza in nastavitev

privijte oba podstavka s kolesi (b) na okvir (a) - ne pozabite pravilno
uskladiti ¢rkovnih oznak - ¢rka "A" iz okvirja do ¢rke "A" podstavka
s kolesi, isto velja za ¢rke "B" " /"C" /" "D",

ko je podstavek privit, ga postavite na Stiri kolesa in zaklenite
zavore koles za nadaljnjo montazo,

vstavite okvir plosce (c) v kvadratno luknjo v okvirju (a),

v okroglo luknjo v okvirju namizne plosce (c) na strleci navoj vstavite
vpenjalno puso (g), tako da prej vstavljeni zati¢ (d) ostane na svojem
mestu,

vstavite vpenjalno puso (g) v okroglo luknjo okvirja mize (c) na
Strleci navoj tako, da ne premaknete predhodno vstavljenega zatica
mize (d),

na wystajacy gwint trzpienia blatu (d) wkreci¢ motylek montazowy
(e) — nie dokreca¢ mocno motylka - dokreci¢ go na tyle aby nie
wypadt, na sStrleci navoj zatica (d) privijte montazni metuljcek (e) -
metuljcka ne zategnite mocno, temvec le toliko, da ne pade ven,
postavite mizno plosco (i) na pripravljen okvir. Za lazje namesc¢anje
plosCe jo z eno roko primite za cev na spodniji strani plosce. Ko je
plos¢a namescena, zategnite pritrdilni metulj (e),

namestite pritrdilni metulj z vijakom (f) v luknjo okvirja (a) in ga
privijte.

Nastavitev naklona mizne plosce

za nastavitev naklona mizne plosée sprostite montazni metulj (e),
ki se nahaja na strani mizne plosce.
ko nastavite pravilen kot, zategnite montazni metulj (e)

Strona2z4



Nastavitev visSine mizne plosce
e za nastavitev viSine mizne plosCe popustite pritrdilni metulj z
vijakom (f), ki se nahaja na osnovnem okvirju (a).
e po nastavitvi pravilne viSine privijte pritrdilni metulj z vijakom (f)
Zavore
e med uporabo mize morajo biti zavore koles blokirane.

4. Tehnicne specifikacije

Dimenzije (d x 3) 60,5 cm x 40,2 cm
Dimenzije mizne plosce 60 x 40 cm
Reg. naklona mizne plosce 0°-90°
Nastavitev viSine 72—-112cm
Teza 6,7 kg
Maks. Obremenitev 10 kg
Premer kolesa 1,50”

5. Pripombe in priporocila
Timago International Group ne odgovarja za nepravilno uporabo izdelka
neupostevanje varnostnih predpisov in nenamensko uporabo.

6. Vzdrzevanje

lzdelek je treba oCistiti z vlazno krpo in nato temeljito posusiti. Ne
uporabljajte ostrih polirnih sredstev, ker lahko poskodujete zascitne
premaze. Z gibljivih delov izdelka (tecaji, vpenjalni vijaki, klju¢avnice) je
treba redno odstranjevati necistoce.

7. Pogoji skladiscenja in transporta lzdelek ne sme biti izpostavljen
neposredni soncni svetlobi, vodi ali vlagi.

8. Garancijski podatki

Za izdelek velja garancija, katere pogoji so opisani v garancijskem listu, ki ste
ga prejeli ob nakupu. Za namene garancije morate hraniti dokazilo o nakupu
(paragon ali racun).
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9. Oznake

Referencna .
REF <tovilka d Proizvajalec
LOT LOT Stevilka &I Datum proizvodnje
SN | Serijska stevilka |MD Medicijski pripomocek

& Pozor I:]E Preberite navodilo

c € Proizvajalec je ocenil skladnost z bistvenimi zahtevami za
medicinske pripomocke.

Timago International Group

Spotka z o.0. i Spotka — Spdtka komandytowa
ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biata, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.. +48 3349950 11
E.: info@timago.com
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